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Lue kayttdohje, oheinen lisalehti , Takuu- ja muut
ohjeet” seka taman kayttdohjeen lopussa olevan
linkin kautta I6ytyvat ohjeet ja tiedot kokonaan.

Noudata annettuja ohjeita. Sailyta nama ohjeet ja
anna ne tuotteen mukana seuraavalle kayttajalle.

Kayttotarkoitus

Tama laser projisoi vihrean laserristin ja soveltuu vaaka- ja
pystysuorien seka kaltevien tasojen linjaamiseen. Merkkivalot
varoittavat kayttdjaa, jos laite siirtyy pois vaaitusalueelta.
Tuotteessa on 1/4" jalustaliitanta.

Yleiset turvallisuusohjeet

— Kéyta laitetta yksinomaan ilmoitettuun kayttotarkoitukseen
teknisten tietojen mukaisesti.

— Mittari ja sen tarvikkeet eivat ole tarkoitettu lasten leikkeihin.
Sailyta ne poissa lasten ulottuvilta.

— Rakennemuutokset ja omavaltaiset asennukset laitteeseen
ovat kiellettyja. Talloin raukeavat laitteen hyvaksynta- ja
kayttoturvallisuustiedot.

- Al aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean ldmpétilan,
kosteuden tai voimakkaan térinan aiheuttaman rasituksen
alaiseksi.

— aitetta ei saa kayttaa, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi,
jos paristojen varaustila on alhainen tai jos kotelo on vahin-
goittunut.

Turvallisuusohjeet
Luokan 2 laserin kayttd

Lasersateilya!
Ala katso sateeseen!
Laser luokka 2
<1mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— Huomaa: Al katso lasersateeseen, &la mydskaan
heijastettuun sateeseen.

- Al suuntaa lasersadetta kohti ihmisia.

— Jos 2-laserluokan lasersade osuu silméaan, sulje ja pida silmasi
kiinni ja kaanna paasi heti pois lasersateesta.
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— Al katso lasersiteeseen tai sen heijastumaan optisella
laitteella (esim. luuppi, mikroskooppi tai kaukoputki).

— Al kéyta laseria silmien korkeudella (1,40 - 1,90 m).

— Peitd heijastavat ja kiiltavat seka peilipinnat, kun kaytat
laserlaitetta.

— Yleisella kulkuvaylalla tydskennellessasi rajaa lasersade suluilla
ja seindkkeilld ja merkitse lasersade varoituskilvin.

Turvallisuusohjeet

Sahkomagneettinen séteily

— Mittauslaite tayttad EMC-direktiivin 2014/30/EU sahkémag-
neettista sietokykya koskevat vaatimukset ja raja-arvot.

— Huomaa kayttorajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja sydantahdistimia kayttavien henkiliden
laheisyydessa. Sateilylla voi olla vaarallisia vaikutuksia
sahkoisissa laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin hairioitd.

I Sammuta kaikki laserviivat kuljetuksen ajaksi.
m  Lukitse heiluri ja siirra liukukytkin (3) oikealle.

Vihrean laserin teknologiaa

'owerGreen

taser Kirkkaiden, vihreiden tehodiodien ansiosta
laserviivat nakyvat erittdin hyvin myos pitkalta
matkalta, tummassa pinnassa ja kirkkaassa
ympadriston valossa.

eﬁ: PowerGreen-tekniikalla varustetun laitteen

ﬁ Noin 6 kertaa kirkkaampi kuin tavanomainen
, 630 - 660 nm laser



1] Paristojen asettaminen
Avaa paristolokero ja aseta
paristot (3 x tyyppi AAA) sisdan
ohjeiden mukaisesti. Huomaa
paristojen oikea napaisuus.

=y

LED-tasaus

Ledi vilkkuu: tasaus OFF
Ledi palaa: tasaus ON /
ON/OFF-painike

2 Paristolokero (takasivulla)

3 Liukukytkin
a ON
b OFF / kuljetusvarmistus / kallistusasetus

4 Lasersateen ulostuloikkuna
5 Jalustan kierre 1/4" (pohjassa)
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E1 Vaaka- ja pystysuuntaan tasaaminen
Avaa kuljetusvarmistus, siirré liukukytkin (3)
vasemmalle. Laserristi nakyy.

Vaaka- ja pystysuuntaan tasaamista varten tulee
kuljetusvarmistuksen olla vapautettuna. LED-valo palaa
jatkuvasti vihreana. Jos laitteen kaltevuus on yli 3°
itsetasausalueen, laserviivat alkavat vilkkua. Sijoita laite
tasaiselle alustalle niin, etta kaltevuus on tasausalueella.
Laserviivat palavat tasaisesti.

EX Kallistusasetus
Ala 16ysaa kuljetusvarmistinta, tydnna
liukukytkin (3) oikealle. Kytke laser paalle
ON/OFF-nappdimelld. Nyt voit mitata kaltevia
pintoja. Tassa tilassa ei voida linjata vaaka-
tai pystysuorassa, silla laserlinjat eivat enda
tasaudu automaattisesti. Ledi (1) ja vihreat
laserviivat vilkkuvat.

Kalibrointitarkistuksen valmistelutoimet

Laserin kalibrointi on tarkistettavissa. Aseta laite kahden
vahintdan 5 metrin etdisyydelld olevan seinan valiin
keskikohdalle. Kaynnista laite, avaa kuljetusvarmistus
(LASERRISTI PAALLA). Optimaalinen tarkistustulos edellyttaa
kolmijalan kayttoa.

1. Merkitse piste A1 seindan.

2. K&anna laite 180° ja merkitse piste A2. Pisteiden A1 ja
A2 vélille muodostuu vaakasuuntainen referenssilinja.
Kalibroinnin tarkistus.

1.
) B
2. il
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Kalibroinnin tarkistus
3. Aseta laite merkityn pisteen A1 korkeudella
mahdollisimman lahelle seinaa, suuntaa laite.

4. Kaanna laitetta 180° ja merkitse piste A3.
Pisteiden A2 ja A3 valinen erotus toleranssi.

3.
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Jos A2 ja A3 ovat toisistaan etaammalla kuin

0,5 mm/ m, on saato tarpeen. Ota yhteys
paikalliseen laitetoimittajaantai UMAREX-LASERLINER
huolto-osastoon.

Pystyviivan tarkistus

Aseta laite n. 5 m:n etaisyydelle seinasta. Kiinnita mittaluoti
seindan 2,5 m:n pituisella langalla siten, etta luoti padsee
vapaasti heilumaan. Kaynnistd laite ja suuntaa pystysade luoti-
langan kanssa. Tarkkuus on toleranssin rajoissa, kun laserviivan
ja luotilangan valinen poikkeama on enintaan + 2,5 mm.

Vaakaviivan tarkistus
Aseta laite n. 5 m:n
etdisyydelle seinasta

ja kytke laserristi.
Merkitse piste B seinaan.
Kaanna laserristia n. 2,5 m oikealle ja merkitse piste C.
Tarkista onko pisteesta C ldhteva vaakaviiva = 2,5 mm:n
tarkkuudella samalla korkeudella pisteen B kanssa. Toista
toiminto laitetta uudelleen vasemmalle kaantamalla.

OK

25m

<2,5mm
N

I Tarkista kalibrointi saannéllisesti ennen kayttoa ja
s kuljetuksen seka pitkan sailytyksen jalkeen.
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Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkedlla kankaalla. Ald kaytd pesu- tai
hankausaineita &laka liuottimia. Ota paristo(t) pois laitteesta
pitkan sailytyksen ajaksi. Sailyta laite puhtaassa ja kuivassa

paikassa.

Tekniset tiedot Tekniset muutokset mahdollisia. 24W33

Automaattitasausalue

+3°

Tarkkuus

+0,5mm/m

Vaaitus automaattinen
Nakyvyys (tyypillinen)* 40 m
Laserin aallonpituus 515 nm

Laser luokka

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021/
EN 50689:2021)

Virransy6ttd

3x 1,5V LRO3 (AAA)

Paristojen kayttoika

n.5h

Kayttoymparistd

0°C ... 50°C, ilmankosteus maks. 80% RH,
ei kondensoituva, asennuskorkeus maks.
4000 m merenpinnasta

Varastointiolosuhteet

-10°C ... 70°C,
ilmankosteus maks. 80% RH

Mitat (Lx K x S)

62 x72x61 mm

Paino

202 g (sis. paristot)

* kun maks. 300 luksia

EU- ja UK-maaraykset ja havittaminen

Laite tayttaa kaikki EU:n alueella ja UK:ssa tapahtuvaa vapaata
tavaranvaihtoa koskevat standardit.

Tama tuote, lisdvarusteet ja pakkaukset mukaan lukien,

on sahkolaite, joka eurooppadaisten ja UK:n séhko- ja
elektroniikkaromua, akkuja ja pakkauksia koskevien direktiivien
mukaisesti on kierratettava ymparistoystavallisella tavalla
arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi. Paristot tulee
poistaa laitteesta jollakin tavanomaisella tyokalulla paristoja
vahingoittamatta. Paristot tulee ottaa talteen erikseen ennen
laitteen toimittamista havitettavaksi.

Lisatietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:
https://packd.li/ll/anc/in



Leia completamente as instrucoes de uso, o caderno
anexo ,Indicacoes adicionais e sobre a garantia”, assim
como as informagdes e indicacoes atuais na ligacao de
Internet, que se encontra no fim destas instrugdes. Siga
as indicacoes af contidas. Guarde esta documentacao e
junte-a ao produto se o entregar a alguém.

Utilizacao correta

Este laser projeta uma cruz de laser verde e é usado para
alinhar horizontais, verticais e inclinaces. Os sinais visuais
avisam guando se sai da gama de nivelamento. O produto
tem uma ligacdo para tripé 1/4".

Indicacoes gerais de seguranca

— Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de
aplicacdo dentro das especificagoes.

— Os aparelhos de medicdo e os seus acessérios nao sao
brinquedos. Mantenha-os afastados das criangas.

—Nao sdo permitidas transformacoes nem alteracoes do
aparelho, que provocam a extin¢ao da autorizacéo e da
especificacdo de seguranca.

—Nao exponha o aparelho a esforcos mecanicos, temperaturas
elevadas, humidade ou vibracoes fortes.

—Nao é permitido usar o aparelho se uma ou mais funcoes
falharem ou a carga da/s pilha/s estiver baixa, bem como se
a caixa estiver danificada.

Indicaces de seguranca
Lidar com lasers da classe 2

Radiagéo laser!
Nao olhe para o raio laser!
Laser da classe 2
<1 mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— Atencdo: ndo olhar para o raio direto ou refletido.

—Nao orientar o aparelho para pessoas.

— Se uma radiacao de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche
conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeca
do raio.
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- Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos
com aparelhos épticos (lupa, microscopio, telescopio, ...).
— Nao use o laser a altura dos olhos (1,40 ... 1,90 m).
- Superficies bem refletoras, espelhadas ou brilhantes devem
ser cobertas durante a operacdo com dispositivos a laser.
— Em éareas de trafego publicas, limitar ao maximo possivel
o feixe de laser, por intermédio de vedacdes e divisorias,
e assinalar a zona do laser com placas de aviso.

Indica¢es de seguranca

Lidar com radiacdo eletromagnética

— O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos
a compatibilidade eletromagnética nos termos da diretiva
CEM 2014/30/UE.

— Observar limitacdes operacionais locais, como p. ex. em
hospitais, avides, estacdes de servico, ou perto de pessoas
com pacemarkers. Existe a possibilidade de uma influéncia
ou perturbacdo perigosa de aparelhos eletronicos e devido
a aparelhos eletrénicos.

Para o transporte, desligue sempre todos os lasers,
I trave o péndulo e deslize o interruptor de corredica
®  (3) para a direita.

Tecnologia de laser verde

Os aparelhos com tecnologia PowerGreen
PowerGreen a . L.
€:: tasen tém diodos especiais verdes claros, altamente
eficientes, que permitem uma visibilidade muito
boa das linhas de laser a grandes distancias,
sobre superficies escuras e com iluminagao
ambiente clara.

(;) Cerca de seis vezes mais brilhante do que um
tipico laser vermelho com 630 - 660 nm



Kl colocar as pilhas

Abra o compartimento

de pilhas e insira as pilhas

(3 x tipo AAA) de acordo

com os simbolos de instalacao.
Observe a polaridade correta.

=y

Nivelacdo LED
LED pisca: nivelacdo desligada
LED ON: nivelacéo ligada / tecla de ligar/desligar
2 Compartimento de pilhas (parte posterior)
3 Interruptor de corredica

a LIGAR

b DESLIGAR / bloqueador

de transporte / modo de inclinacao

4 Janela de saida do laser

5 Rosca para tripé 1/4"(lado inferior)
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Ed Nivelagdo horizontal e vertical
Solte o blogueador de transporte, deslize
o interruptor de corredica (3) para a esquerda.
A cruz do laser aparece.

Para a nivelacdo horizontal e vertical é preciso que o
bloqueador de transporte esteja solto. O LED acende
constantemente com cor verde. Logo que o aparelho

se encontre fora da drea de nivelacao automatica de 3°,
as linhas de laser piscam. Posicione o aparelho de modo
a que se encontre dentro da area de nivelacdo. As
linhas de laser voltam a estar constantemente acesas.

El Modo de inclinagao
N&o solte o bloqueador de transporte, deslize o
interruptor de corredica (3) para a direita. Ligue
0s lasers com o botdo para ligar/desligar. A
seguir podem ser tracados niveis inclinados.
Neste modo néo é possivel nivelar horizontal e
verticalmente, uma vez que as linhas de laser
nao se alinham automaticamente. Os LED (1)
e a linha de laser piscam a verde.

Preparativos para verificar a calibragem
Vocé mesmo pode verificar a calibragem do laser. Coloque o
aparelho entre 2 paredes separadas num minimo de 5 metros.
Ligue o aparelho, soltando para isso o bloqueador de transporte
(CRUZ DO LASER LIGADA). Use um tripé.
1. Marque o ponto A1 na parede.
2. Gire 0 aparelho 180° e marque o ponto A2.

Assim, temos uma referéncia horizontal entre A1 e A2.

" R ]
il | S—




Verificar a calibragem

3. Coloque o aparelho o mais préximo possivel da parede
a altura do ponto A1, alinhando o aparelho.

4. Gire o aparelho 180° e marque o ponto A3.
A diferenca entre A2 e A3 ¢ a tolerancia.

3.
A1 A2 A2

i 180°. A3 [
% A3l |

Se os pontos A2 e A3 estiverem separados mais de

I 0,5 mm/ m é necessério efetuar uma calibragem.

s Contacte o seu distribuidor ou dirija-se ao departamento
de assisténcia da UMAREX-LASERLINER.

=0K

05mm/m

<
>
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Controlo da linha vertical

Coloque o aparelho a uns 5 metros de uma parede. Fixe um
fio de prumo de 2,5 m na parede, podendo o fio mover-se
livremente. Ligue o aparelho e oriente o laser vertical no sentido
do fio de prumo. A preciséo estd dentro da tolerancia se o
desvio entre a linha do laser e o fio de prumo nao for superior
a+25mm.

Controlo da linha horizontal
Cologue o aparelho a uns !
5 metros de uma parede

e ligue a luz do laser. Marque
0 ponto B na parede. Gire a
cruz laser cerca de 2,5 m para a direita. Verifique se a linha
horizontal do ponto C se encontra a uma altura = 2,5 mm do
ponto B. Repita o processo, mas agora girando a cruz do laser
para a esquerda.

OK

25m

<2,5mm
N

Verifique regularmente a calibragem antes de usar,
I apds transportes e depois de armazenar durante

®  bastante tempo.
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Indicagcdes sobre manutencao e conservacdo

Limpe todos os componentes com um pano levemente
humido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos
e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento
prolongado. Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Dados técnicos Sujeito a alteracdes técnicas. 24W33

Margem de autonivelagéo +3°

Exatidao +0,5mm/m
Nivelacado automadtica
Visibilidade (usual)* 40 m

Comprimento de onda laser | 515 nm

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021/
EN 50689:2021)

Alimentacao elétrica 3 x 1,5V LRO3 (AAA)

Duragao operacional aprox. 5 horas

0°C ... 50°C, humidade de ar max.
80% rH, sem condensagao, altura

de trabalho max. de 4000 m em relacao
ao NM (nivel do mar)

Classe de laser

Condigoes de trabalho

Condicoes de armazenamento -10°C ... 70°C,

humidade de ar méx. 80% rH
Dimensdes (L x A x P) 62 x72x61 mm
Peso 202 g (incl. pilhas)

* com um max. de 300 Lux

Disposi¢oes da UE e do Reino Unido e eliminagao

O aparelho respeita todas as normas necessarias para a livre
circulacdo de mercadorias dentro da UE e do Reino Unido.
Este produto, incluindo acessérios e embalagens, é um
aparelho elétrico que tem de ser reciclado de forma
ecoldgica, de acordo com as diretivas europeias e britanicas
sobre aparelhos elétricos e eletrénicos usados, pilhas e
embalagens, a fim de recuperar matérias-primas com valor.
As pilhas devem ser retiradas do aparelho com uma ferramenta
convencional, sem o destruir, e entregues a uma recolha
separada antes de o aparelho ser devolvido para eliminacao
Mais instrucdes de seguranca e indicacdes adicionais em:
https://packd.li/ll/anc/in



Las igenom hela bruksanvisningen, det medféljande
haftet , Garanti- och tilldaggsanvisningar” samt aktuell
information och anvisningar pa internetlanken i slutet
av den har instruktionen. Folj de anvisningar som finns
i dem. Detta dokument ska behdllas och medfélja
produkten om den lamnas vidare.

Avsedd anvandning

Den har korslinjelasern projicerar ett grént laserkors och ar
avsett for inriktning av horisontaler, vertikaler och lutningar.
Optiska signaler visar anvandaren nar nivelleringsomradet
ldmnades. Produkten har en 1/4" stativanslutning.

Allménna sakerhetsforeskrifter

— Anvand enheten uteslutande pé avsett satt inom
specifikationerna.

— Matinstrumenten ar inga leksaker for barn. Férvara dem
oatkomligt for barn.

— Det ar inte tilldtet att bygga om eller modifiera enheten,
i sa fall galler inte tillstdndet och sakerhetsspecifikationerna.

— Utsatt inte apparaten for mekanisk belastning, extrema
temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.

— Enheten far inte langre anvandas om en eller flera funktioner
sluta fungera, batteriets laddning &r svag eller om holjet ar
skadat.

Sakerhetsforeskrifter
Hantering av laser klass 2

Laserstralning!
Titta aldrig direkt in i laserstralen!
Laser klass 2
<1mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad strale.

— Rikta inte laserstralen mot ndgon person.

— Om laserstralning av klass 2 traffar 6gat ska man blunda
medvetet och genast vrida bort huvudet fran stralen.
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— Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...)
pa laserstrélen eller reflexioner fran den.

— Anvand inte lasern i 6gonhéjd (1,40 ... 1,90 m).

—Tack over alla ytor som reflekterar, speglar eller glanser under
anvandning av en laserapparat.

— | offentliga trafiksituationer ska str&lgdngen om majligt
begransas med avsparrningar och l6sa vaggar och
laseromradet markas med varningsskyltar.

Sakerhetsforeskrifter

Kontakt med elektromagnetisk stralning

— Métapparaten uppfyller féreskrifter och gransvarden for
elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med EMV-riktlinjen
2014/30/EU.

— Lokala driftsbegransningar, t.ex. pa sjukhus, flygplan,
bensinstationer eller i narheten av personer med pacemaker
ska beaktas. Det ar mgjligt att det kan ha en farlig paverkan
pa eller stora elektroniska apparater.

Fore transport maste alltid alla lasrar sténgas av och
I pendeln parkeras och skjutstrémbrytaren (3) stéllas at

" hoger.

Gron laserteknik

Enheter med PowerGreen-teknik har ljusa,

%Ew gréna hogeffektsdioder som majliggér mycket
god synlighet av laserlinjerna éver stora avstand,
morka ytor och i starkt omgivande ljus.

(;) Cirka 6 ganger ljusare an en typisk, rod laser
e med 630 - 660 nm



Kl sitt i batterierna
Oppna batterifacket och lagg
i batterier (3 x typ AAA) enligt
installationssymbolerna.

Tank pa att vanda batteriernas
poler at ratt hall.

1 Lysdiod Nivellering

LED blinkar: Nivellering Av

LED pa: Nivellering Pa / P&/AV-knapp
2 Batterifack (baksidan)

3 Skjutstrémbrytare
aPA
b AV / Transportsékring / Sluttningslage

4 Laserdppning
5 Stativganga 1/4"(undersidan)
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E1 Horisontell och vertikal nivellering

Frigor transportsékringen och for skjutstrom-
brytaren (3) &t vanster. Laserkorset visas.

Vid horisontell och vertikal nivellering maste transport-
sakringen lossas. Lysdioden lyser konstant gron. Sa
fort apparaten befinner sig utanfér det automatiska
nivelleringsomradet pé 3°, blinkar laserlinjerna. Placera
apparaten pa ett sddant satt, att den befinner sig inom
nivellerings-omradet. Laserlinjerna lyser &ter konstant.

El Lutningslage
Lossa inte transportsakringen, och skjut
strombrytaren (3) 4t hoger. Laserapparaten slas
p& med PA/AV-knappen. Nu kan lutande plan
skapas. | detta lage kan inte horisontell eller
vertikal nivellering goéras, eftersom laserlinjerna
inte langre justeras in automatiskt. LED (1) och
laserlinjerna blinkar gront.

Forbereda kalibreringskontroll

Kalibreringen av lasern kan kontrolleras. Sétt upp enheten mitt
emellan tva vaggar som ar minst fem meter fran varandra. Sla
p& enheten for att frigéra transportsakringen (LASERKORS PA).
For optimal kontroll skall ett stativ anvandas.

1. Markera punkten A1 pa vaggen.

2. Vrid enheten 180° och markera punkten A2.
Mellan A1 och A2 har du nu en horisontell referens.

1.

: 2
2. 180
% A2

1 17



Kalibreringskontroll

3. Stall enheten sd nara vaggen som mojligt i hojd med
den markerade punkten A1.

4. Vrid enheten 180° och markera punkten A3.
Differensen mellan A2 och A3 &r toleransen.

3.
A1

4] e
% A3l |

Om A2 och A3 ligger mer &n 0,5 mm / m fran
varandra behover enheten justeras. Kontakta er
aterforséljare eller vand er till serviceavdelningen
pad UMAREX-LASERLINER.

=0K
>
N

A2

05mm/m

<
>
~

Kontroll av den lodréta linjen

Stall upp enheten cirka fem meter fran en vagg. Fést ett lod
pé vaggen med ett 2,5 mlangt snore s att lodet kan pendla
fritt.

Sl& pa enheten och rikta den lodrata lasern mot lodsnoret.
Noggrannheten ligger inom toleransen nar avvikelsen mellan
laserlinjen och lodsnoret inte &r storre an + 2,5 mm.

Kontroll av den

b4
horisontella linjen S 25m
Stall upp enheten cirka fem £ B C
meter fran en vagg och sla )

\

pé laserkorset. Markera punkt B
pé vaggen. Svang laserkorset
cirka 2,5 m &t hoger och markera punkt C. Kontrollera
om den vagrata linjen fran punkt C ligger inom + 2,5 mm
i hojdled jamfort med punkt B. Upprepa proceduren vid
svangning dat vanster.

I Kontrollera kalibereringen regelbundet fére anvandning
m samt efter transport och langre forvaring.
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Anvisningar fér underhall och skétsel

Rengdr alla komponenter med en latt fuktad trasa och
undvik anvandning av puts-, skur- och 16sningsmedel. Ta ur
batterierna fore langre forvaring. Forvara apparaten pé en

ren och torr plats.

Tekniska data Tekniska andringar férbehalls. 24wW33

Sjalvnivelleringsomréade

+3°

Noggrannhet +0,5mm/m

Nivellering automatisk

Synlighet (normal)* 40 m

Laservagslangd 515 nm

Laserklass 2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 /

EN 50689:2021)

Stromforsorjning

3x 1,5V LRO3 (AAA)

Anvéndningstid

Cirka 5 timmar

Arbetsbetingelser

0°C ... 50°C, luftfuktighet max. 80% rH,
icke-kondenserande, arbetshojd max. 4000
m over havet

Forvaringsbetingelser

-10°C ... 70°C, luftfuktighet max. 80% rH

Métt (B x H x D)

62 x72x61 mm

Vikt

202 g (inklusive batterier)

* vid max. 300 lux

EU och EK-bestammelser och kassering
Enheten uppfyller alla nédvandiga normer for fri handel av

varor inom EU och UK.

Denna produkt, inklusive tillbenor och férpackning, ar en
elektronisk enhet, som enligt de europeiska och brittiska
direktiven for gammal elektrisk och elektronisk utrustning,
maste atervinnas pa ett miljovanligt satt for att ta

tillvara pa vardefulla rdvaror. Batterierna ska tas ur enheten
med ett vanligt verktyg utan att de forstors och ldaggas i en
separat samling innan enheten aterlamnas for avfallshantering.
Ytterligare sakerhets- och extra anvisningar pa:
https://packd.li/ll/anc/in



Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte
heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den
aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken
ved enden av denne bruksanvisningen. Fglg anvisningene
som gis der. Disse dokumentene ma oppbevares og
leveres med dersom produktet gis videre.

Tiltenkt bruk

Denne laseren projiserer et grent laserkryss og er bestemt til
innretting av horisontale og vertikale linjer samt hellinger.
Visuelle signaler indikerer nar nivelleringsomradet har blitt
forlatt. Produktet er utstyrt med en 1/4" stativtilkobling.

Generelle sikkerhetsinstrukser

— Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel
Bruksformal og innenfor spesifikasjonene.

— Maéleinstrumentene og tilbehgret er intet leketay for barn.
De skal oppbevares utilgjengelig for barn.

— Ombygginger eller endringer pa instrumentet er ikke
tillatt, og i slikt tilfelle taper godkjennelsen og
sikkerhetsspesifikasjonen sin gyldighet.

— Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger,
enormetemperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.

— Apparatet ma umiddelbart tas ut av bruk dersom en eller
flere funksjoner svikter eller batteriet er svakt eller hvis huset
er skadet.

Sikkerhetsinstrukser
Omgang med laser klasse 2

Laserstraling!
Ikke se inn i stralen!
Laser klasse 2
<1mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte stralen.

— Laserstralen ma ikke rettes mot personer.

— Dersom laserstraler av klasse 2 treffer gyet, sd ma gynene
lukkes bevisst, og hodet ma ayeblikkelig beveges ut av strélen.

- Se aldri pé laserstralen eller refleksjonene med optiske
apparater (lupe, mikroskop, kikkert, ...).

0 @
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— Bruk ikke laseren i gyehgyde (1,40 ... 1,90 m).

- Godt reflekterende, speilende eller glinsende flater mé dekkes
til mens laserinnretninger er i bruk.

- | offentlige trafikkomrader ma stralegangen om mulig
begrenses med sperringer og oppstilte vegger, og laseromradet
ma merkes vha. varselskilt.

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk straling

— Maéleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene
for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktivet
2014/30/EU.

— Vaer oppmerksom pa lokale innskrenkninger nar det gjelder
drift, eksempelvis pa sykehus, i fly, p& bensinstasjoner eller
i nzerheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller
forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.

I Til transport ma alltid alle lasere slas av, og pendelen
m  Ma blokkeres, skyv skyvebryteren (3) mot hayre.

Gronn laserteknologi

Instrumenter med PowerGreen teknologi er
%EW utstyrt med lyse, grenne hayeffekts dioder, som

gjer laserlinjene godt synlige pa store avstander,

marke overflater og ved sterkt lys i omgivelsene.

m Ca. 6 g anger lysere enn en vanlig rgd laser med
e 630 - 660 nm



1] Innlegging av batterier
Apne batterirommet og sett

inn batteriene (3 x type AAA)
ifglge installasjonssymbolene.
Serg for at polene blir lagt riktig.

1 LED-nivellering

LED blinker: Nivellering av

LED pa: Nivellering pa / PA/AV-knapp
2 Batterirom (bakside)

3 Skyvebryter
aPA
b AV / Transportsikring / Hellingsmodus

4 Laserstralehull
5 Stativgjenger 1/4" (underside)
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E1 Horisontal og vertikal nivellering

Lasne transportsikringen, skyv skyvebryteren
(3) mot venstre. Laserkrysset blir synlig.

Horisontal og vertikal nivellering krever at transportsi-
kringen lgsnes. LED-en (1) lyser konstant grent. Straks
apparatet befinner seg utenfor det automatiske
nivelleringsomradet pa 3°, blinker laserlinjene.
Posisjoner instrumentet slik at det befinner seg innenfor
nivelleringsomradet. Laserlinjene lyser konstant igjen.

El Hellingsmodus

Transportsikringen skal ikke lgsnes, skyv
skyvebryteren (3) mot hayre. Laseren slés pa
med PA/AV-knappen. N& kan instrumentet
legges pa skjeve flater. | denne modus kan
det ikke nivelleres horisontalt eller vertikalt,
da laserlinjene ikke innretter seg automatisk
mer. LED-en (1) og laserlinjene blinker grgnt.

Forberedelse av kontroll av kalibreringen

Du kan kontrollere kalibreringen av laseren. Still instrumentet
opp midt mellom to vegger som star minst 5 m fra hver-
andre. SIa pa apparatet, til dette ma transportsikringen lgses
(LASERKRYSS PA). Det er best & bruke et stativ for & oppna
en optimal kontroll.

1. Marker punkt A1 pa veggen.

2. Drei instrumentet 180° og marker punkt A2.
Du har na en horisontal differanse mellom A1 og A2.

- 2 H
R —




Kontroll av kalibreringen

3. Still instrumentet sd naer veggen som mulig og i samme
heyde som det markerte punktet A1.

4. Drei instrumentet 180° og marker punkt A3.
Differansen mellom A2 og A3 utgjer toleransen.

3.
A1 A2 A2

i 180°. A3 [
% A3l |

Dersom avstanden mellom A2 og A3 er over

0,5 mm / m, ma laseren kalibreres. Ta kontakt
med din fagforhandler eller henvend deg til
kundeserviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

=0K

05mm/m

<
>
~

Kontroll av den vertikale linjen

2,5 m lang snor pa veggen, loddet bar kunne pendle fritt.
Sl pd instrumentet og rett inn den vertikale laseren mot
loddesnoren. Ngyaktigheten ligger innenfor toleransen nar
awviket mellom laserlinjen og loddesnoren ikke er starre enn
+2,5mm.

Kontroll av den horisontale
linjen

Still opp instrumentet i ca. 5 m
avstand fra en vegg og sla

pa laserkrysset. Marker punkt B
pa veggen. Sving laserkrysset
ca. 2,5 m mot hgyre og marker punkt C. Kontroller om den
horisontale linjen fra punkt C ligger pd samme hgyde som
punkt B £ 2,5 mm. Gjenta prosedyren pa venstre side.

OK

25m

<2,5mm
@]

I Kontroller regelmessig kalibreringen fer bruk,
m  etter transporter og lengre lagring.
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Informasjon om vedlikehold og pleie

Rengjer alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngé bruk
av pusse-, skurre- og lgsemidler. Ta ut batteriet/batteriene far
lengre lagring. Oppbevar apparatet pa et rent og tert sted.

Tekniske data Det tas forbehold om tekniske endringer. 24W33

Selvnivelleringsomrade | + 3°

Noyaktighet +0,5mm/m
Nivellering automatisk
Synlighet (typisk)* 40m
Laserbglgelengde 515 nm

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021/

Laserklasse EN 50689:2021)

Stremforsyning 3x 1,5V LRO3 (AAA)
Driftstid ca. 5 timer
0°C ... 50°C, luftfuktighet maks. 80% rH,
Arbeidsbetingelser ikke kondenserende, arbeidshgyde maks.
4000 m.o.h.
Lagringsbetingelser -10°C ... 70°C, luftfuktighet maks. 80% rH
Mal (B x H x D) 62x72x61 mm
Vekt 202 g (inkl. batterier)

* ved maks. 300 lux

EU- og UK-bestemmelser og avfallshandtering
Instrumentet oppfyller alle relevante normer for fri varehandel
innenfor EU og UK.

Dette produktet, inkludert tilbehgr og emballasje, er et elektrisk
apparat som i henhold til europeiske og britiske direktiver om
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og emballasje,
ma resirkuleres pa en miljgmessig forsvarlig mate for & gjenvinne
verdifulle ravarer. Batteriene skal tas ut av apparatet med
verktay som er vanlig i handelen uten at de gdelegges og
tilfgres et kildesorteringsanlegg, for du returnerer apparatet

til avfallshandtering.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon pa:
https://packd.li/ll/anc/in



Kullanim kilavuzunu, ekinde bulunan ,Garanti ve Ek
Uyarilar’ defterini ve de bu kilavuzun sonunda bulunan
internet link'i ile ulasacaginiz akttel bilgiler ve uyarilari
eksiksiz okuyunuz. icinde yer alan talimatlari dikkate
aliniz. Bu belgelerin Griinin muhafaza edilmesi ve
baskalarina verilmesi durumunda beraberinde verilmesi
gerekmektedir.

Amacana uygun kullanim

Bu lazer bir yesil lazer caprazi yansitmaktadir ve yataylarin,
dikeylerin ve egimlerin hizalanmasi igin tasarlanmistir. Optik
sinyaller, dizecleme alanindan gikildiginda uyari vermektedir.
Uriin bir 1/4" tripod baglantisina sahiptir.

Genel giivenlik bilgileri

— Cihazi sadece kullanim amacina uygun sekilde teknik
Ozellikleri dahilinde kullaniniz.

- Olgiim cihazlar ve aksesuarlar cocuk oyuncaklarr degildir.
Cocuklarin erisiminden uzak bir yerde saklayiniz.

— Cihaz Uzerinde degisiklikler veya yapisal degistirmeler yasaktir.
Bu durumda cihazin onay belgesi ve gtivenlik spesifikasyonu
gecerliligini kaybetmektedir.

— Cihazi mekanik yuklere, asiri sicakliklara, neme veya siddetli
titresimlere maruz birakmayiniz.

— Cihaz, islevlerinden biri veya birden fazlasi bozuldugunda
veya pilin sarji azaldiginda ve de kasasi hasar goérdtgunde
kullaniimamalidir.

Emniyet Direktifleri
Sinif 2'ye ait lazerlerin kullanimi

Lazer isini!
Dogrudan isina bakmayiniz!
Lazer sinif 2
<1mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— Dikkat: Lazer isinina veya yansiyan isina direkt olarak
bakmayiniz.
— Lazer 1ginini insanlarin Usttine dogrultmayiniz.
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- 2 sinifi lazer isini gbze vurdugunda gézlerin bilingli olarak
kapatiimasi ve basin derhal isindan disari cevrilmesi
gerekmektedir.

- Lazer isinlarina veya yansimalarina (/refleksiyonlarina) asla
optik cihazlar (buyUteg, mikroskop, dirbun, ...) araciligiyla
bakmayiniz.

— Lazeri g6z hizasinda kullanmayiniz (1,40 ... 1,90 m).

— lyi yansima yapan, aksettiren veya parlayan alanlari lazer
cihazlarini calistirirken értmelisiniz.

— Umumi trafik alanlarinda 1sin gidisatini mimkiin oldugunca
engeller ve boélmeler ile sinirlandirarak lazer alanini ikaz
tabelalarr ile isaretleyin.

Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik isinlar ile muamele

- Olctim cihazi, 2014/30/AB sayili Elektro Manyetik Uyumluluk
Yonetmeliginde (EMV) belirtilen, elektromanyetik uyumluluga
dair kurallara ve sinir de@erlerine uygundur.

— Mekansal kullanim kisitlamalarinin, 6rn. hastanelerde,
ucaklarda, benzin istasyonlarinda veya kalp pili tasiyan
insanlrin yakininda, dikkate alinmasi gerekmektedir. Elektronik
cihazlarin ve elektronik cihazlardan dolayi bunlarin tehlikeli
boyutta etkilenmeleri veya arizalanmalari mimkundur.

I Tasinmasl igin daima ttm lazerleri kapatiniz ve sarkaclari
m Kilitleyiniz, sirmeli salteri (3) sag tarafa cekin.

Yesil lazer teknolojisi

PowerGreen teknolojili cihaz, acik renkli, yesil

%Ew yuksek performansli diyotlara sahiptir ve bunlarin
sayesinde uzak mesafelerde, karanlik yuzeylerde
ve aydinlik cevrelerde de lazer cizgisinin ok iyi
gorilmesini saglamaktadir.

m 630 - 660 nm'lik tipik, kirmizi bir lazerden
b yakl. 6 kat daha aydinlik



Kl rilleri yerlestiriniz
Pil yuvasini aciniz ve pilleri
(3 x AAA tipi) gosterilen
sekillere uygun bir sekilde
yerlestiriniz. Bu arada
kutuplarin dogru
olmasina dikkat ediniz.

1 LED nivelmani

LED yanip séner:

nivelman kapali

LED agik: nivelman acik / AC/Kapa tusu
2 Batarya / Pil yeri (arka ylzu)
3 Surmeli salter

a Acgik

b Kapali / tasima emniyeti / meyil modu
4 Lazer isini ¢ikis boslugu
5 Statif vida disi 1/4"” (alt tarafi)
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E1 Yatay ve diisey diizecleme

Tasima emniyetini ¢6zln, strmeli salteri (3)
sol tarafa gekin. Lazer artisi gorular.

Yatay ve dusey duizecleme icin tasima emniyetinin
¢6zulmus olmasi gerekmektedir. LED sabit sekilde yesil
yanar. Cihaz otomatik dizecleme araligi olan 3°'nin
disinda bulundugu zaman, lazer gizgileri yanip sénmeye
baslarlar. Cihazi, dizecleme araligr icinde bulunacak
sekilde konumlandiriniz. Lazer cizgileri yine duragan
yanarlar.

El Egim modu
Tasima emniyetini cozmeyin, kayar salteri (3)
saga kaydirin. Lazeri ACMA/KAPAMA tusundan
agin. Simdi egimli dizlemler ayarlanabilir.
Bu modda lazer cizgileri otomatik olarak
ayarlanmadigindan yatay ve dusey dizecleme
yapilamaz. LED (1) ve lazer cizgileri yesil yanip
séner.

Kalibrasyon kontroliiniin hazirlanmasi

Lazerin kalibrasyonunu kontrol edebilirsiniz. Cihazi birbirlerine
en az 5 m mesafesinde bulunan iki duvarin arasinda kurunuz.
Cihazi calistiriniz, bunun icin tasima emniyetlerini ¢6ziniz
(LAZER ARTISI ACIK). En iyi kontrol sonuglarini alabilmek igin,
|tfen bir sehpa kullaniniz.

1. Duvarda A1 noktasini isaretleyiniz.

2. Cihazi 180 derece ceviriniz ve A2 noktasini isaretleyiniz.
Simdi A1 ve A2 noktalari arasinda yatay bir referans cizginiz
vardir.

: R ]



Kalibrasyon kontroli

3. Cihazi olabildigince duvara yaklastirip A1 noktasinin
hizasina kurunuz.

4. Cihazi 180 derece ceviriniz ve A3 noktasini isaretleyiniz.
A2 ve A3 noktalar arasindaki mesafe, cihazin hassasiyet
degeridir.

3.

=0K

A1 A2 A2

. s A3
4, o180 Azﬂ
A <

A2 ve A3 noktalari birbirlerine 0,5 mm / m‘den daha
buyuk bir uzaklikta bulunuyorlarsa, ayarlama yapilmasi
gerekmektedir. Bu durumda yetkili saticinizla ya da
UMAREX LASERLINERin musteri servisi departmaniyla
irtibata geciniz.

05mm/m

<

Diisey cizginin kontrolii

Cihazi bir duvara yaklasik 5 m mesafede kurunuz. Duvara

2,5 m uzunlugunda bir ipi bulunan cekl baglayiniz. Cekl
bosta sarkabilmelidir. Cihazi calistirip dusey lazer ¢izgisini cekdl
ipine dogrultunuz. Lazer cizgisi ile cekdl ipi arasindaki sapma
+ 2,5 mm‘den fazla olmadigi takdirde, hassasiyet tolerans
dahilinde olur.

Yatay cizginin kontrolii ¥ 25m
Cihazi bir duvara yaklasik . -

5 m mesafede kurup lazer £ B C
artisini calistiriniz. Duvarda B ".:;“

noktasini isaretleyiniz.
Lazer artisini yakl. 2,5 saga kaydirip, C noktasini isaretleyiniz.
C noktasindaki yatay cizginin B noktasiyla + 2,5 mm’lik bir
aralikta ayni hizada bulunup bulunmadigin kontrol ediniz.
Ayni islemi bu sefer sola kaydirarak tekrar ediniz.

I Urtintin kalibrasyonunu her kullanimdan énce, nakil ve
s uzun muhafazadan sonra kontrol ediniz.
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Bakima koruma islemlerine iligkin bilgiler

Tum bilesenleri hafifce nemlendirilmis bir bez ile temizleyin ve
temizlik, ovalama ve ¢6ziict maddelerinin kullanimidan kaginin.
Uzun sureli bir depolama éncesinde bataryalari ¢ikariniz. Cihazi
temiz ve kuru bir yerde saklayiniz.

Teknik 6zellikler Teknik degisiklik yapma hakki saklidir. 24W33

Otomatik dizecleme
araligi

+3°

Hassasiyet +0,5mm/m
Dizecleme otomatik
Gorulebilirlik (tipik)* 40 m

Lazer dalga boyu 515 nm

Lazer sinifi

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021/
EN 50689:2021)

Guc beslemesi

3x 1,5V LRO3 (AAA)

Kullanim saresi

yak. 5 saat

Calistirma sartlari

0°C ... 50°C, hava nemi maks. 80% rH,
yogusmasiz, calisma yUkseklik maks.
4000 m normal sifir tzeri

Saklama kosullari

-10°C ... 70°C,
hava nemi maks. 80% rH

Ebatlar (G x Y x D)

62 x72x61 mm

Agirhig

202 g (piller dahil)

* maks. 300 ltks degerinde

AB ve UK Diizenlemeleri ve Atik Aritma

Bu cihaz, AB ve UK dahilindeki serbest mal ticareti icin gecerli
olan tim gerekli standartlarin istemlerini yerine getirmektedir.
Bu ruin, ekipmanlari ve ambalaji da dahil, degerli
hammaddelerin geri kazanilmasi icin atik elektrikli ve
elektronik ekipmanlar, piller ve ambalajlarla ilgili Avrupa

ve BK yonetmeliklerine uygun olarak cevreye zarar vermeyecek
sekilde geri donusturtlmesi gereken elektrikli bir cihazdir.
Cihaz bertaraf edilmeden pilleri normal takimlarla tahrip
edilmeden cihazdan ¢ikartiimali ve ayri olarak atik biriktirme

merkezine verilmelidir.

Diger emniyet uyarilari ve ek direktifler igin:
https://packd.li/ll/anc/in




MONHOCTBIO MPOYTITE UHCTPYKLMIO MO 3KCMyaTaLmu,
rpunaraemMbli NPOCnekT , IHthopMaLms o rapaHTmn

1 [ONONHUTENbHbIE CBELIEHNA”, @ Takxke MoCeaHIon
MHMOPMALWIO 1 YKa3aHWs, KOTOPbIE MOXHO HANTW MO CCblKe
Ha caiiT, NpUBEAEHHON B KOHLE 3TOW MHCTPYKLUMK. CobntoaaTb
cofepxallmeca B 3TUX JOKyMeHTax yKa3aHuA. [JaHHble
[IOKYMEHTbI ClIeflyeT COXpaHUTb 1 B Clly4ae nepefayn nspenvsa
nepefaTb HOBOMY MoJb30BaTEN!O.

Mcnonb3oBaHne No Ha3Ha4YeHNIO

TOT NasepHbIil HYBENMP NPOELMpPYeT NepekpecTue 3eNéHbix
Jla3epHbIX NINHWA 1 npefHasHaveH A4 BblpaBHNBAHUA U Pa3METKN
BEPTVKasIbHbIX, FOPU3OHTASIBHBIX U HAKITOHHbIX KOHCTPYKLINIA.
OnTnyeckne curHanbl NpesynpexaaroT O BbIXOAe 3a npeaenb
[IManasoHa HYBEMPOBaHMA. NPUGOP UMeEET KperieHyie K LITaTuBy
C pesbboit 1/4".

06LMe ykasaHMs No TexHMKke 6e3onacHoCTU

— Mprbop 1CNoNb30BaTh TOMBKO CTPOrO NO Ha3HAYEHMIO 1 B Npesenax
YCI0BWW, YKa3aHHbIX B cneumdurkaLmm.

— /3mepuTenbHble NpUGOpbI 1 NPUHAANEXKHOCTY K HUM - HE UTpyLLKa.
WX cnepyeT XpaHWTb B HEAOCTYNHOM AN1A AeTel MecTe.

— BHOCWTb B Npubop Ntobble 13MeHeHNa 1an Moandukaumm
3anpeLUeHo, B NPOTUBHOM C/ly4ae JOMycK U TpebOoBaHNS MO TEXHUKe
6€30MacHOCTY YTPaUMBatoOT CBOIO CUJTY.

— He noggepratb Nprbop MexaHWYeCKMM Harpy3kam, Ype3MepHbIM
TemnepaTtypam, BNaKHOCTV WU CAINLLIKOM CWAIbHBIM BUBPaLUAM.

— 3anpeluaetca paboTtaTb C NPUOOPOM B Clydae OTKasa OfHON Uu
HECKONbKYMX (DyHKLMIA, NPY HA3KOM ypoBHe 3apsaa baTapen,

a TaKkxe B CJly4ae NoBpexaeHns kopryca.

MNpaBuna TexHukn 6esonacHoCcTn
ObpalleHue C nasepamu knacca 2

JNasepHoe n3nydeHue!
V36eraiite nonaganua nyya B rnasal
Knacc nasepa 2
<1 MBT- 515 Hm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— BHvMmaHWe: 3anpeLLaeTca HanpaBaATb MPAMON WU OTPaXKEHHbIN
nyd B rnasa.

— 3anpeLyaeTca HanpaBATb N1a3epHbIN JTyY Ha Jl0Aen.

— Ecv nasepHoe u3nyyeHve knacca 2 nornafaet B rnasa, Heobxognumo
3aKpbITh FNa3a v HemeaneHHo yopaTb ronosy 13 30HbI Nyya.
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—Hwu B koem ciydae He CMOTpeTb B J'IaBeprH;I Jlyd npy NoMoLLn
ONTUYECKNX MPUBOPOB (Nynbl, MUKPOCKONa, BUHOKAS, ...).

— He ncnonb3osatk nasep Ha yposHe rnas (1,40 - 1,90 m).

— Bo Bpems paboTbl lazepHbIX YCTPONCTB 3aKpbiBaTb XOPOLLO
OTpaXkaloLLime, 3epkasibHble UKW MMAHLEBbIE MOBEPXHOCTU.

— B MecTax 06LLiero nonb3oBaHyA No BO3MOXHOCTW OrpaHnyunBaTh
X0g, NTy4elt C NOMOLLbIO OTPaxAeH 1 Neperopoaok 1 pasmeLlatb
npeaynpexgpatoLme Tabnuuku B 30He AeACTBIA NazepHOro
N3NyYeHs.

MpaBuna TexHUKn 6e3onacHocTn
O6pau.|,eHv1e C 2/IEKTPOMArHUTHbIM N3NTyHeHnem

— B v3amepuTensHom npubope cobiofeHsl HOPMbI U NpefenbHble
3Ha4eHnA, yCTaHOBJI€HHbIE NPUMEHNTENTbHO K 3ﬂeKTpOMaFHV]THO\7\
COBMECTMMOCTU corfiacHo aupektunse EC no SMC 2014/30/EU.

— Cnepyet cobnogatb [IeNCTBYIOLLIVIE B KOHKPETHBIX MeCTax
OrpaHn4eHns Mo 3KCMlyaTaLmm, Hanpymep, 3anpeT Ha UCMosb3oBaHWe
B 60ﬂbHI/ILlaX, B CamoOsieTax, Ha aBTo3anpaskax nav paaom C IlAbMn
C KapAMOCTUMYNATOPaMU. B TakX yCIOBUAX CyLLECTBYET BO3MOXHOCTb
onacHoro EOBD.EIZG’BVIR W BO3HWUKHOBEHWA NOMeX OT 1 ON1A
3N1EKTPOHHbIX NPUBOPOB.

[1N5 TPaHCMOPTUPOBKM BCEraa BbIK/IOUaTh BCe N1a3epbl,
I (bUKCVPOBATL MAATHUK W NepeABUraTb NOJ3yHKOBbIN
" nepeknioyatens (3) BNpaso.

TexHonorua nasepa, usny4aiowiero B 3enieHou obnactu
cnekTpa

YcTponcTsa ¢ TexHonoruen PowerGreen ocHaLLeHb!
APKMMKN BbICOKOMOLLIHBIMY AMOAaMK 3€/1eHOro LBeTa,
KOTOpble NO3BONAIOT YETKO BUAETb Nla3epHble y4n Ha
60/bLIOM PACCTOAHUM, Ha TEMHOW NMOBEPXHOCTY W Npwt
APKOM OCBELL|EHNN.

m MouTtn B 6 pa3 Apye 0OLIYHOTO KPacHOro nasepa C
® AJIMHOWM BOJHbI BUAMMOTO cBeTa 630 — 660 HM



n YcraHoBKa GaTtapeit
OTKpOWTe OTAENeHMe Ans
6atapei v ycTaHoBWTE
GaTapen (3 LWT. TMNa AAA)

¢ cobnioaeHriem nokasaHHom
nonapHocTU. He nepenyTaiTe
NoNAPHOCTb.

1 Ceetoavog - HueenviposaHue
CBeToamnos, MuUraeT: HmueenmposaHmne BblkJ1.
CeeToauoA, roput: HusennposaHue Bk, /
Kronka BKJ1/BbIKJT

2 OrtpeneHve ana batapent (c3apm)

3 TMon3yHKOBLIN NepekoyaTenb
a BKJ1.
b BbIKJ1. / ®ukcatop ans TpaHCNOpTUPOBKY /

Pexxvim HaknoHa
4 OkHO BbIx0[a 1a3epHOro Jy4a

Pe3bba ons Wwratnsa 1/4” (BHU3Y)
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E lfopusoHTanbHoOEe U BEPTUKaNIbHOE HMBENIMPOBaHue

OTCoeaNHNTL PUKCATOP LIS TPAHCNOPTUPOBKY,
nepeBecTV NOM3YHKOBbLIN NepeknoyaTens (3) BleBo.
MoABNAETCA NepekpecTue NasepHbIX Jy4ei.

,D,J'Iﬂ FOPM30HTAaJIbHOIO 1 BEPTUKA/IbHOIO HUBEIMPOBAHMA
HeobxoayMo CHATb ¢ Bi10KMPOBKKM hukcaTop Ans
TPaAHCNOPTUPOBKU. MOCTOAHHO FOPUT 3€/1eHbI CBETOAVOA,
(1). Kak Tonbko nprbop okasblBaeTcs 3a npefenamu
aBTOMAaTM4eCKoro Anana3oHa H1BeIMPOBaHWA, PaBHOMro
3°, NasepHble MHAM HAaYVHAKOT MUraTh. MO3NLMOHVPOBaTL
npnbop Tak, 4ToBbl OH HaXOAWACA B Npeaenax AuanasoHa
HWBENVMPOBAHUA. J1a3epHble Ty4n CHOBA FOPSAT MOCTOAHHO.

B Pe>kum HaknoHa
He oTnyckas cdukcatop A4 TPaHCMOPTUPOBKHY,
nepeaBuHyTb MOM3YHKOBBIN NepekioyaTeb
(3) BNpaBo. MoAKMouNTb Nazepbl C MOMOLLbIO
KHonku BKJI/BbIKJ1. Tenepb MOXHO nonyyaTb
HaKJ/1I0HHbIE MOBEPXHOCTW. B 3TOM pexunme
HEBO3MOXHO ropy30HTaIbHOE U BepTUKaIbHOe
HMBENMPOBaHMeE, TaK Kak flazepHble JIMHAN 6onblue
He LieHTPUPYIOTCA aBTOMATUYECKM.
Csetoamofpl (1) 1 NasepHble Ny4n MUratoT 3e1eHbIM
LIBETOM.

MoparoToBKa K NpoBepke KanubpoBKu

Bbl MOXeTe NpoBepuTh Kannbposky Nasepa. s 3Toro nomectute
npvbop poBHO NocepeanHe Mexzy 2 CTeHaMK, PacCTOAHUE MeXIY
KOTOPbIMYW AOKHO BbITh HE MeHee 5 M. BritounTe npubop, 0cBo60AnB
s 31010 (hrikcaTop AnA TpaHcnopTyposku (JIASEPHbBIA KPECT
BKJTKOYEH). Havnyuiuve pesynbTatsl KaaMbpoBKM MOXHO NOJYYnTb,
ecnv Npubop yCTaHOB/EH Ha LUTaTVIB.

1. HaHecnTe Ha cTeHe Touky Al.

2. MosepHuTe Npnbop Ha 180° 1 HaHecKTe TouKy A2.
Terlepb Y BaC eCTb rOpM30HTasIbHaA NNHNA MeXAY TOYKaMn Aln
A2.

2. :130":

1
%\* AZU




MNpoBepka Kann6poBKu

3. lNocTaBbTe NpUGOp Kak MOXHO BNvxke K CTeHe Ha BbicoTe Touku Al.
Otperynupyiite npubop.

4. MNMosepHuTe npnbop Ha 180° 1 HaHecuTe Touky A3. PasHuua mexay
Toukamu A2 1 A3 ABNAETCA AOMYCTUMbBIM OTKJIOHEHWEM.

3.
X
A1 ° A2 A2
H
H
H
4 180° a A3

<

Azu
3 =
Ecnn A2 1 A3 pacxogsaTca 6onee Yem Ha 0,5 MM Ha kaxzple
1 ™, TpebyeTca HacTpolika. B 3Tom cydae Bam Heobxoavmo

CBA3aTbCA C aBTOPM30BaHHbIM A1/1IePOM
nnv cepsucHbiM otaenom UMAREX-LASERLINER.

MpoBepka BepTUKaNbHOM JIMHUK

MocTaBbTe NPUBOP Ha PACCTOAHWM OKONO 5 M OT CTeHbl. C MOMOLLBbIO
LLIHYpa 3aKpenuTe Ha CTeHe oTBeC A/MHOM 2,5 M. C NOMOLLbIO KHOMOK
V1 1 V2 oTperynvpyvite nasep, COBMeCTVB €ro Niyd C IMHKeN oTBeca.
OTKNOHeHVe Mex/y Na3epoMm 1 LHYPOM OTBeCa Mo BepTUKan He
[OJIKHO MpeBbIWwaTh + 2,5 Mm.

MpoBepka ropusoHTaNbHOM

X
NUHUKM S 25m
n
MocTasbTe npubop H B
Ha PaccTOAHNM OKONO 5 M in C
OT CTeHbl 1 BKJTOUMTe ¥

nepeKpecTHbIN nasep.

Cpenaite oTMeTKy B Ha cTeHe. MoBopauviaiite npubop, noka
NasepHbli KPecT He cABMHeTCA Ha 2,5 M Bnpaso. Caenaiite oTMeTKy
C. PaccTosHmne MexXay roprsoHTanbHbIMW JIMHNAMU, NPOBEAEHHBIMU
Yepes 3TU [Be TOUKY, He AOMKHO NpeBbillaTh

+ 2,5 MM. [ToBTOpUTE 3aMepbl, NOBOpaynBas Npubop BAeBo.

HeoBXxoanMOo perysspHo NpoBepsaTb KanmbpoBKy nepes,
I 1ICMONb30BaHVeM, NOC/Ie TPAHCMOPTUPOBKM U AINTENBHOO
" XpaHeHwA.
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NHdopmMauua no o6cy>KUBaHUIO U yXoay

Bce KOMMOHEHTbI O4MLLATL Crerka BNaxHoi candeTkoit; He
MCNONb30BaTb YNCTALLME CPeaCTBa, a6pastHb\e mMaTepuanbl

11 pactBopUTenn. Meper ANVTeNbHBIM XpaHeHieM npubopa
0b6s3aTeNbHO BbIHYTL U3 Hero 6aTapeto/6aTapen. Mprubop XxpaHWTb B
UNCTOM 1 CyXOM MecTe.

TexHUYeckne XxapakTepucTuku
V13roToBMTENb COXPAHAET 3a COBOW MPaBO Ha BHECEHME TeXHUHECKIX
n3MeHeHwni. 24W33

CaMoHVBenvpoBaHve +3°
To4HOCTb +0,5MM/ M
HuBenviposaHue aBTOMaTUYeckn

BvaMMOoCTb (TMNNYHbIR)* 40m

[nvHa BONHbI Nasepa 515 Hm

2 /<1 mBT (EN 60825-1:2014/A11:2021 /
EN 50689:2021)

WCTOYHMK NMUTaHWS 3 x 1,5B LRO3 (AAA)

Knacc nasepos

Cpok paboTbl 3nemeHToB
nnTaHnAa

oK. 5 4acos

0°C ... 50°C, BnaxHoCTb Bo3ayxa Makc. 80% rH,
Pabouve ycnosus 6e3 obpa3oBaHuA KoHaeHcaTa, paboyas
BbICOTa He Bonee 4000 M Hap, ypoBHEM MOPA

-10°C ... 70°C, BNaxHoOCTb BO3Ayxa
makc. 80% rH

Pasmepbl (L x B x I 61 Xx72 %62 MM

Bec 202 r (c baTapeiiku)

Ycnosva xpaHeHna

* npvt max. 300 ntokc

Mpeanucanua EC n BennkodputaHum n ytunusauus

Mprbop cooTBeTCTBYET BCEM HEOOXOAUMbIM TpeboBaHUAM,
pernameHTVpytoLLme CBOBOAHbIN TOBAPOOOOPOT Ha TePPUTOPUM

EC v Bennkobpwtanum.

ﬂ,aHHOE u3genve, BKIK4Yaa KOMMIeKTyoWe npuHaanexHocT 1
yNaKoBKy, ABNACTCA 31eKTPUYECKMM YCTPONCTBOM, KOTOPOE COracHo
nmnpekteam EC 1 BenmkobputaHnm o CTapbix SNeKTPUYeCcKmX 1
3N1EKTPOHHBIX YCTPOWCTBAX, 3N1eMeHTax NUTaHWA, akkymynaTopax v
YNakKoBO4HbIX MaTepnasax AOJSKHO ObITb nepenaHo Ha yTunusaumo
3Konornyeck 6e3onacHLIM CNoCoBOM C LeNIbio NONYYeHNA LIEHHOro
Cbipbsi. V13BNeknTe Batapeinki ¢ MOMOLLBIO 0BbIYHbIX MHCTPYMEHTOB,
He paspyLuas WX, U caanTe B OTAENbHbIA NYHKT cOopa, npexpae Yem
oTnpaswuTe NprbOp Ha yTUAN3aLMIO

[pyrue npasuna TexHWky 6e30nacHoCTY 1

OMONHUTENbHBIE UHCTPYKLMV CM. MO aapecy:
https://packd.li/ll/anc/in



YBaXHO NpoymnTainTe iHCTPYKLiIO 3 eKcryaTaLli Ta GpoLuypy
«lHdopMmaLlia Npo rapaHTii Ta AOAATKOBI BiAOMOCTI», Aka
[IOAETHCSH, Ta O3HANOMTECH 3 aKTyaNbHUMM JaHUMU Ta
peKoMeHAALAMM 33 NOCUNAHHAM B KiHLL LIEN iHCTPYKLi.
[lOTpUMY#ATECh HaCTaHOB, LLO B HWX MICTATLCA. Lii AOKyMeHTM
cnig, 36eperTu Ta nepefaTvi pa3om 3 BUPOBOM HacTymHOMY
KOpUCTyBaYeBi.

BUKOpPUCTaHHA 3a NPU3HAYeHHAM

Llen nasepHWit HiBenip CTBOPIOE Na3epHe nepexpecTs 3e1eHoro
KONbOPY | NPU3HaYeHU Ana TOYHOI NoByA0BY FOPU30OHTANbHUX,
BEPTUKAsIbHVX Ta NOXMAVX NPOeKLi. ONTUYHI CUrHaN BKasyloTb
Ha BWXif, 3@ MeXi Ajana3oHy HiBenosaHHA. Mpunag ocHaLLeHun
3'€AHaHHAM 3 pi33to 1/4" Ans KpinaeHHA Ha LUTaTvB.

3aranbHi BKa3iBku no 6esneui

— BukopwcToByiTe Npunag BUKTIOYHO 3a NpU3HaYeHHAMM
B MeXaXx 3aAB/IeHUX TeXHIYHVX XapaKTepuUCTUK.

— BvmiptoBanbHi npunagy i npunagns Ao HYX — He AUTAYa irpaLuka.
36epiraTv y He[OCAKHOMY 1A AiTeln Micuj.

— Mepepobkyt Ta 3MiHVM KOHCTPYKLT Npunagy He [A03BONAITLCA, iHaKLe
aHYIOIOTLCA JONYCK A0 eKcnyaTaui Ta CBifOLTBO NPo 6e3neyHicTb.

— He HapaxanTte npunag Ha MexaHi4He HaBaHTaXKeHHA, eKcTpemasbHy
TemnepaTypy, BONOricTb abo cunbHi BibpaLlji.

— 3abOPOHAETLCA eKCnNyaTaLlia NpUnady y pasy BiAMOBMW OAHIEi 4N
Kinbkox dyHKLin abo Npy HU3bKOMY PiBHI 3apsagy akymynatopa,
a TakoX NOLLKOAXEHHI Kopmycy.

BkasiBKM 3 TeXHiKM Ge3neku
MoBOIKEHHA 3 Nasepamu knacy 2

JlasepHe BMNpOMiHIOBaHHA!
He CNpAMOBYBaTU NOrNag
Ha NpoMmiHb!

JNasep knacy 2
<1 MBT:515HM

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

—YBara: He AvBMTUCA Ha NPAMUI Y BIABUTUIA NPOMIHb.

— He HaBoanTV Na3epHuii NPOMiHb Ha Ntofen.

— AKLLO NasepHe BUNPOMIHIOBAHHS KNacy 2 NOTpanuTh B OKO, LWiNbHO
3aKpUTW OYi Ta HeranHo BIBECTY rOOBY Bif, MPOMEHS.

— 3ab60POHAETLCA AVMBUTUCA Ha Na3epHUIA NPOMiHb abo oro
[fi3epkasbHe BigobpaxeHHs Yepe3s byab-Aki ONTUYHI Npunaan (nyny,
Mikpockon, BiHOKNb TOLLO).

38 @O
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- I‘IuJ. Yac BUKOPWCTaHHA npunany ﬂaBepHH;l HpOMiHb He NnoBMHeH
3HaXOANTUCA Ha piBHi oydelt (1,40 - 1,90 m).

— MoBepxHi, Aki Bobpe BifbVBatOTb CBITNO, A3epkasbHi abo Banckyui
NOBEPXHI MOBMHHI 3aTyNATVCA Nif Yac ekcnnyaTaLii 1a3epHux
NPUCTPOIB.

— [iA Yac npoeAeHHs PoBIT No6aM3y aBTOMOBINBHUX Aopir
3arasibHOro KOpPNCTyBaHHA Ha LWAXY NPOXOOXKEHH:A Ta3epHOro
NpoMeHst 6axaHO BCTaHOBUTI OrOPOXi Ta NEePEHOCH LLUTK, @ 30HY
,D,i‘l‘ﬂa3EpHOV'0 NPOMeHsA NOo3Ha4YNTN nNonepenXyBasibHUMKN 3HaKaMu.

BkasiBKuM 3 TeXHiku G6e3nekun
MOBOMKEHHA 3 AxXepenami eNeKTPOMarHiTHOro BUNPOMIHIOBaHHS

— BrmiptoBanbHWIA Npynag BiANOBIAAE BUMOraM i 0OOMeXeHHAM LLoA0
e/1leKTpoMarHiTHoi cymicHocTi 3rigHo aupekTunsn €C 2014/30/EU.

— HeobxiaHO AOTPUMYBATCA NTOKANbHWX eKCMyaTaLiiHNX OOMEXeHb,
Hanpuknag, B NikapHAX, Nitakax, Ha 3anpaBHUX CTaHLiAx abo nopyy
3 JIOfbMYI 3 €N1EKTPOKAPAIOCTVMYNATOPOM. |CHYE MOXNMBICTL
HeraT/BHOro BnaMBy abo NopyLLeHHA POBOTY eNeKTPOHHIIX
NPUCTPOIB / Yepe3 eNeKTPOHHI NPUCTPOI.

Mif, Yac TpaHCNOPTyBaHHA BCi Nazepy 3aBXaun MaloTb ByTu
I BUMKHeHi, MasATH1KM 3abnokoBaHi, BUMUKau (3) nepesefeHo B
B KpaiiHe NpaBe NONOXeHHs.

3eneHuit NPomiHb

Mpuctpoi 3 TexHonorielo PowerGreen ocHalLeHi
ACKPABVMYI BUCOKOMOTYXXHUMM [jiofaMu 3eN1eHoro
KONbOPY, AKi [JO3BONAIOTb YiTKO BaunNTh NasepHi

NMPOMEHI Ha BeNUKil BILCTaHi, Ha TEMHIi NOBEPXHI
Ta 33 YMOB ACKPABOro OCBIT/IEHHS.

m Malixe B 6 pasiB ACKpaBiLLe 3BM4YaHOrO YepPBOHOIO
® nasepa 3 JOBXVHOK XBWJTi BUAMMOrO CBiTna 630 —
660 HM



n BCTaHOBUTM aKymynaTopu
BigkpuT BiACik ans Gatapenok

i BKNacTn batapeiiku

(3 x Tvn AAA)3rigHO

3 cumeonamu. CnigkysaTu

3a NONAPHICTIO.

1 CBiTnogiogHe HiBentoBaHHA
CBiTnogiof 6/MMaE: HiBetoBaHHS BUMK.
CBiTNogioA CBITUTLCA: HIBEMIOBAHHA YBIMK. /
KHOMKa BBIMKHEHHS / BUMKHEHHS
2 Bincik onis 6atapeok (3agHA CTOpoHa)
3 ToB3yHKOBWI Nepemukay
a BBIM.
b BUMK. / 6nokyBaHHsS MasTHUKa A8 TPaHCMOPTYBaHHA /
PEXUM Haxuny
4 OtBip AnA BMXOAY Na3epHOro

LUtaTvBHa pi3bba 1/4" (HUXKHSA CTOPOHa)

a0 @O
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E lTopusoHTanbHe i BepTuKasbHe HiBenloBaHHA

3HATW cucTemy BioKyBaHHS, BUMIKaY (3) nepesecTu
B KpaMHE NiBE NONOXEHHS. 3'ABUTLCA nasepHe
nepexpecTs.

[1N5 ropy30HTaNBHOTO | BEPTVKANBHOIO HiBENtOBaHHSA
HeobXiAHO PO3iKCyBaTH TPAHCMOPTHE CTOMOPIHHA.
CaiTnogjoaHui (1) iHAVKATOP CBITUTb YEPBOHWM CBITIOM, He
6n1matoyn. SKLLO Nprnag 3HaXoAMUTLCA 38 MeXamu fjanasoHy
aBTOMATUYHOrO HiBEOBAHHSA, LLIO CTaHOBUTb 3°,

6a1MMatoTb Na3epHi MiHil. Po3TallyiTe npunag Tak, Wob Ton
3Haxo4MBCA B MeXax [diana3oHy HisetoBaHHA. J1asepHi niHii
3HOB 3aCBITATb Ge3nepecTatb.

B Pe>XuMm 3aBfaHHA Haxuny
Mif, yac TpaHCNOPTyBaHHA He 3HIMaT GOKyIOUNiA
eneMeHT, BIUMUKaY (3) nepeBecTu B Npase
NONOXeHHA. YBIMKHYTU Nasep 3a JONOMOrow
kHonkun YBIMK/BVIMK. Tenep MoxHa bynysaTut
nOXUAI MAOLLUMHK. Y LbOMY PexuMi He MOXHa
3AINCHATW ropu3oHTaNbHe abo BepTUKabHe
HiBEMIIOBaHHA, TOMY LLO Na3epHi MiHii BXe
aBTOMATUYHO He BUPIBHIOIOTLCA. bAMMaloTb 3eneHni
csitnogiog, (1) i 3eneHi nasepHi niii.

NiprotoBka nepesipkun kanibpyBaHHA

KanibpysaHHs f1asepa MOXHa KOHTPOIOBATU. BCTaHOBWTM Npunag,
nocepeauHi Mix 2 CTiHaMu, AKi 3HaXO4ATbCA Ha BIACTaHI He MeHLUe
5 MeTpiB Mix coboto. BBIMKHYTU Npunag, Ans LUbOro 3HATY cucTeMy
6nokysarHs (JIASEPHUIN XPECT BBIMKH). [1n8 onTuMansHol
nepeBipKN BUKOPWUCTOBYBATU LUTATVB.

1. MomitbTe Kpanky Al Ha CTiHi.

2. MoBepHiTb Npunag Ha 180° i nomiTbTe Kpanky A2.
Tenep Mix kpankamu Al i A2 BCTaHOB/IEHE rOPU3OHTaNbHE
BIAHOLIEHHS.

1.
A1

2. :130":




MepeBipka KaniGpyBaHHA

3. BctaHoBWTY Mpunag Akomora 6AVKYe 4O CTIHW Ha BUCOTI Kpankun
Al.

4. MNosepHiTb Npunag Ha 180° i nomiTbTe Kpanky A3.
Pi3HMUA MiX A2 | A3 € gONyCKOM.

3.
A1 A2 A2

i 180°. A3 [
% A3

AKLLO A2 | A3 pPO3pI3HAOTLCA BinbLUe HiX Ha 0,5 MM / M,
I noTpibHe 1CTUPYBaHHA. 3BEPHITLCA 10 KPaMHUL Yv
u B cepBicHui Biaain UMAREX-LASERLINER.

=0K

0,5mMm / m

<
>
~

MepeBipka BepTUKanbHOI NiHii

BcTaHOBWTM Npunag Ha BiacTaHi Npubn. 5 M Big CTiHW. Ha CTiHi
NPVIKPINWTY BICOK 3 LIHYPOM [OBXMHOIO 2,5 M, BUCOK MOBUHEH
BINbHO pyXxaTucA. BBIMKHYTW Npunaj i HaBecTyt BepTVKaNbHUN nasep
Ha LUHYP. TOYHICTb 3HaXOAUTLCA B MexXax [OMycKy, AKLIO BiAXMIEHHA
MiX NiHi€I0 Na3epa i WHYPOM CTaHOBUTL He Ginblue

+2,5 MM.
MNepeBipka ropMsoHTanbHOI ¥
P o 25m
RiHii "
H
BcTaHOBWTY Npunag Ha s B C
BifiCTaHi NpnbA. 5 M Bif CTiHK B
i BBIMKHYTW Na3epHW XpecT. \

MoMmiTUTK Ha CTiHi kpanky B.

MoBepHYTV NasepHuii xpecT npuban. Ha 2,5 M npasopyy

i nomiTnTK Kpanky C. MepeBipUTY, YW rOPU3OHTaNbHA NiHiA NYHKTY C
3HAXOAMTLCA Ha Til Xe BUCOTI + 2,5 MM, WO i NyHKTy B. MoBTOpUTU
npoLiec 3 noBepTaHHAM NiBOPYY.

Clif, perynapHo nepesipsaTy KanibpysaHHa npunagy nepe
I /10r0 BYKOPWCTaHHAM, MICIA TPAHCMOPTYBaHHA Ta TPUBAIONO
B 36epiraHHs.



EasyCross-Laser Green

IHCTPYKLUiA 3 TeXHIYHOro 0GCNYroByBaHHA Ta pAornaay

BCi KOMNOHEHTV CNif} OYVILLYBATV 3BOSIOXEHOIO TKAHWHOI, YHUKATV
3aCTOCYBaHHA MUIOUVX ab0 YUCTAYMX 3aCOBiB, @ TaKOX PO3UMHHIIKIB.
Mepep, TpuBanUM 36epiraHHAM C/if, BUTATHYTW enemeHT (-Tu)
XVBEHHSA. 36epiraTi NPUCTPIN Y YUCTOMY, CyXOMy MicLi.

TexHiuHi AaHi [1paBo Ha TexHi4YHi 3MiHM 36epexeHe. 24W33

[jana3oH aBTOMaTU4YHOrO

+3°
HiBesoBaHHA
TOYHICTb +0,5MM/ M
HisentoBaHHs aBTOMaTUYHe
BuaumicTts (Tvinoso)* 40m
JloBxunHa xBuib nasepa 515 HMm

2 /<1 mBT (EN 60825-1:2014/A11:2021 /
EN 50689:2021)

3 x 1,5B LRO3 (AAA)

6113bKO 5 roamH

Knac nasepa

KueneHHa

TepMiH ekcnnyaTadi

0°C ... 50°C, BOnOricTb NOBITPA
max. 80% rH, 6e3 koHaeHcaLyji,
po6oya Brcota max. 4000 M Haf,
piBHEM MOPA (HOPMabHWIA Hysb)

-10°C ... 70°C,
BOAOriCTb NOBITPA Max. 80% rH

Pexm pobotu

YMoBU 36epirahHs

laGapuTHi po3mipm
(LW xBxT)

Maca

61Xx72x62 MM

202 r (3 baTapeiiku)

* npu max. 300 nk

Mpunucn €C Ta BennkoGpuTaHii Ta yTunisauisa

Llei npucTpiit BiANOBIAAE BCIM HEOBXIAHMM HOpMaM, ki
pernameHTytoTb BiflbHWIA ToBapoobir Ha TepuTopii €C Ta Benukoi
BpwTanHii.

Lleit BUpI6, BK/IIOYaOUM KOMMEKTYIOUI Ta YNakoBKy, € eNeKTPUYHUM
NPUCTPOEM, AKNIA 3riAHO 3 AnpekTBammn EC Ta Benukobputarii npo
CTapi eNeKTPUYHI Ta eNeKTPOHHI NPVCTPOI, eNeMeHTU XMBNEHHA,
aKyMynIATOpy Ta nakyBasbHi MaTepianu nosyHeH 6yTh nepefaHo Ha
YTUANI3aLito eKoNoriYHO Be3neyHrM Cnocobom 3 METOK OTPHMAHHS
LiHHOI CUPOBUHW. ENeMeHTW XMBNeHHA HeobXiAHO BUAHATY 3
npunagy, He pynHytouu ix, 3a JONOMOro0 CTaHAAPTHUX IHCTPYMEHTIB
i BIANPaBWTY B OKPEMUI NyHKT 360py, NepLL HiXX NOBEPHYTV Npunas
Onsa ytunizaui

[leTansHi Bkasisku oo 6e3nekn 1 AoaaTkoBa iHthopMaLlis Ha caiTi:
https://packd.li/ll/anc/in
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Kompletné si proctéte ndvod k obsluze, pfilozeny sesit
,Pokyny pro zaruku a dodatecné pokyny”, aktudini
informace a upozornéni v internetovém odkazu na
konci tohoto ndvodu. Postupujte podle zde uvedenych
instrukci. Tato dokumentace se musf uschovat a v
pfipadé pfedani produktu treti osobé predat zaroven

s produktem.

Pouzivani v souladu s uréenim

Tento laser promita zeleny laserovy kfiz a je urceny k vyrovnani
horizontal, vertikal a sklond. Optické signaly upozoriuji, ze byl
opustén nivela¢ni rozsah. Viyrobek je vybaven 1/4" pripojkou
pro stativ.

Vseobecné bezpecnostni pokyny

— Pouzivejte pfistroj vyhradné k ur¢enému Ucelu pouziti
v ramci danych specifikaci.

— Méici pfistroje a pfislusenstvi nejsou hrackou pro déti.
Uchovavejte tyto pfistroje pred détmi.

— Nejsou dovolené prestavby nebo zmény na pfistroji,
v takovém pfipadé by zaniklo schvaleni pfistroje a jeho
bezpecnostni specifikace.

— Nevystavujte pfistroj zadnému mechanickému zatizeni,
extrémnim teplotam, vihkosti nebo silnym vibracim.

— Pristroj se nesmi dale pouzivat, pokud dojde k vypadku jedné
nebo nékolika funkci, pokud je baterie slabé nabita nebo je
poskozeny kryt.

Bezpecnostni pokyny
Zachazeni s laserem tfidy 2

Laserové zareni!
Nedivejte se do paprsku!
Laser tfidy 2
<1 mW-515nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

— Pozor: Nedivejte se do pfimého nebo odrazeného paprsku.

— Nemifte laserovym paprskem na lidi.

— Pokud laserové zareni tfidy 2 zasahne o¢i, je nutné védomé
zavfit oci a ihned hlavu odvrétit od paprsku.

u ©



EasyCross-Laser Green

— Nikdy nesledujte laserovy paprsek ani jeho odrazy optickymi
pristroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).

— Nepouzivejte laser ve vy3ce oci (1,40 ... 1,90 m).

— Bé&hem provozu laserovych zafizeni se musi zakryt hodné
reflexni, zrcadlici nebo lesklé plochy.

— Ve vefejnych provoznich prostorach pokud mozno omezte
drahu paprsku zdbranami a délicimi sténami a oznacte lasero-
vou oblast vystraznymi Stitky.

Bezpecnostni pokyny
Zachazeni s elektromagnetickym zafenim
— Méici pfistroj dodrzuje pfedpisy a mezni hodnoty pro elektro-
magnetickou kompatibilitu podle smérnice EMC 2014/30/EU.
— Je tfeba dodrzovat mistni omezeni, napf. v nemocnicich,
letadlech, cerpacich stanicich nebo v blizkosti osob
s kardiostimulatory. Existuje moznost nebezpecného
ovlivnéni nebo poruchy elektronickych pfistrojd.

I PFi prepravé viechny lasery vzdy vypnéte a zafixujte
m  Kkyvadlo, posuvny vypinac (3) posurite doprava.

Zelena laserova technologie

e:: Pfistroje s technologii PowerGreen maji svétlé,

PowerGreen Z . T . VT

taser zelené vysoce vykonné diody, které umozriuiji
velmi dobrou viditelnost laserovych linii na
velké vzdalenosti, tmavé povrchy a pfi svétlém
okolnim svétle.

m Cca. 6 x svétlejsi nez typicky, Cerveny laser
- 5 630 - 660 nm



Kl vkiadani baterii

Otevrete pfihradku na baterie

a podle symboll pro instalovani
vlozte baterie (3 x typ AAA).
Dbejte pfitom na spravnou
polaritu.

1 LED nivelace
LED blika: Nivelace vypnuta
LED sviti: Nivelace zapnuta / Tla¢itko ZAPNYP

2 Bateriovy kryt (zadni strana)

3 Posuvny spinac
a Zapnuto
b Vypnuto / Pfepravni pojistka / Rezim sklonu

4 Okno pro vystup laserového paprsku
5 Zavit stativu 1/4"(spodni strana)

. ©



EasyCross-Laser Green

Ed Horizontalni a vertikalni nivelace

Uvolnéte transportni pojistku, posuvny spinac
(3) posurite doleva. Objevi se laserovy kfiz.

Pro horizontalni a vertikalni nivelaci musi byt uvolnéna
transportni pojistka. LED (1) sviti nepferusované zelené.
Jakmile se pfistroj nachazi mimo rozsah automatické
nivelace 3°, za¢nou blikat ¢arové paprsky. Umistéte
pristroj tak, aby se nachazel uvnitf rozsahu nivelace.
Cérové paprsky za¢nou svitit opét nepretrité.

El Rezim sklonu
Prepravni pojistku neuvoliiujte, posuvny
vypinac (3) posunte doprava. Laser zapnéte
tlacitkem ZAP//YP. Nyni je mozné zalicit Sikmé
roviny. V tomto rezimu neni mozné provadét
horizontalni resp. vertikaIni nivelaci, protoze
linie laseru se jiz automaticky nevyrovnavaji.
LED dioda (1) a laserové linky blikaji zelené.

Pfiprava kontroly kalibrace

Kalibraci si mazete zkontrolovat. Umistéte pfistroj doprostied
mezi 2 stény, které jsou od sebe vzdalené alespori 5 m.
Zapnéte pfistroj, k tomu uvolnéte transportni pojistku
(LASEROVY KRiZ JE ZAPNUTY). Pro optimalni ovéeni
pouzijte stativ.

1. Oznacte si na sténé bod A1.

2. Otocte pfistroj o 180° a vyznacte si bod A2.
Mezi body A1 a A2 méte nyni horizontéIni referenci.

1.
: 2
2. :180":
A2



Kontrola kalibrace
3. Umistéte pfistroj co nejblize ke sténé na vysku
oznaceného bodu A1.

4. Otocte pfistroj o 180° a vyznacte si bod A3.
Rozdil mezi A2 a A3 je tolerance.

3.
A1 A2 A2

. A3
4] e AzD
% A3l |

Pokud jsou body A2 a A3 od sebe vzdaleny vice nez
0,5 mm / m, je nutné provést kalibraci. Spojte se

s Vasim specializovanym prodejcem nebo vyuZijte
servisniho oddéleni spole¢nosti UMAREX-LASERLINER.

=0K

05mm/m

<

Kontrola vertikalni linie

Umistéte pfistroj cca 5 m od stény. Na sténu pfipevnéte olovnici
se $ntirou dlouhou 2,5 m, olovnice by se pfitom méla volné
kyvat. Zapnéte pfistroj a nasmérujte vertikalni laser na 3ridru
olovnice. Pfesnost je v tolerandi, jestlize odchylka mezi lini

laseru a 3nlrou olovnice neni vétsi nez + 2,5 mm.

Kontrola horizontalni linie
Umistéte pfistroj cca 5 m od
stény a zapnéte laserovy kfiz.
Oznacte si na sténé bod B.
Natocte laserovy kfiz cca 2,5 m
doprava a oznacte bod C. Zkontrolujte, jestli

vodorovnd ¢ara od bodu C lezi £ 2,5 mm ve stejné vy3ce
s bodem B. Postup opakujte nato¢enim doleva.

OK

25m

<2,5mm
N

I Pred pouzitim, po prepravé a po dlouhém skladovani
s pravidelné kontrolujte kalibraci.



EasyCross-Laser Green

Pokyny pro udrzbu a oSetfovani

V8echny komponenty cistéte lehce navih¢enym hadrem

a nepouzivejte zadné Cistici nebo abrazivni prostfedky ani
rozpoustédla. Pfed del$im skladovanim vyjméte baterii/baterie.
Skladujte pfistroj na ¢istém, suchém misté.

Technické parametry Technické zmény vyhrazeny. 24W33

Rozsah samocinné nivelace

+3°

paprsku

Presnost +0,5mm/m
Nivelace automaticky
Viditelnost
(typicky)* 4om
VInova délka laserového

515 nm

Trida laseru

2/<1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021/
EN 50689:2021)

Napajeni

3x 1,5V LRO3 (AAA)

Provozni doba

cca 5 hod.

Pracovni podminky

0°C ... 50°C, vlhkost vzduchu
max. 80% rH, nekondenzujici,
pracovni vyska max. 4000 m n.m
(normalini nulovy bod)

Skladovaci podminky

-10°C ... 70°C,
vlhkost vzduchu max. 80% rH

Rozméry (5 x V x H)

62 x72x61 mm

Hmotnost

202 g (v¢etné baterie)

* pfi max. 300 Ix

Ustanoveni EU a UK a likvidace
Pristroj splfiuje vSechny potfebné normy pro volny pohyb

zbozi v rdmci EU a UK.

Tento vyrobek, veetné prisludenstvi a obalu, je elektricky
spotrebic, ktery podle evropskych a britskych smérnic o

odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich, bateriich

a obalech musi byt recyklovan zpisobem setrnym k Zivotnimu
prostiedi, aby se znovu ziskaly cenné suroviny. Pfed odevzdanim
pristroje k likvidaci je nutné baterie z pfistroje vyjmout pomoci
bézné dostupnych nastrojd, aniz by doslo k jejimu znicent,

a odevzdat ji do oddéleného sbéru.

Dal3i bezpecnostni a dodatkové pokyny najdete na:
https://packd.li/ll/anc/in
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l\ Manuale RACCOLTA CARTA
22 Verifica le
64-) disposizioni del
PAP CARTA tuo Cumune.

(3 , ADEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

? ses gccessmres - g
et piles & ou o
se recyclent £
E:
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr S

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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Umarex GmbH & Co. KG C UK
— Laserliner — CR

Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany E ﬁ
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Tel.: +49 2932 9004-0

info@laserliner.com
www.laserliner.com




